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Esquema elétrico de ligagdo — Transdutores LVDT série HCA/GCA + Extensdo CA38
com condicionador de sinais SC-200 (saida DC 0-10VDC, alimentagcdo 24VDC)
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- Condicionadores ajustados e calibrados de fabrica.
- Tipicamente o ajuste de zero, ganho e fase NAO devem ser alterado.

- Para utilizacdo apenas conectar o condicionador a fonte de alimentacao DC (24VDC) pelos fios vermelho (+) e preto (-) e
obter o sina de saida pelos fios azul (+) e verde (-).

- O condicionador ira registrar tenséo de 0 VDC quando o transdutor estiver com o émbolo quase totalmente fechado e +10VDC
guando estiver com o émbolo quase totaimente extendido (registrando 1, 2, 5 ou 10 mm de deslocamento total, conforme o modelo).

Documento: Conexdes Transdutores GCA/HCA + extensdo CA38 e condicionador SC-200 (saida DC 0-10V, PWR24V)
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