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Cabo de conexão

CA87-xxM-I3

Pino Conexão com sensor 4-20mA 3-fios

P4 - Azul Entrada positiva sinal 4-20mA

P8 - Preto Entrada negativa sinal 4-20mA (GND)

P15 - Vermelho Alimentação auxiliar +15V (30mA máx)

Malha Blindagem do cabo(não conectado ao corpo ao SD20-Analógico,
conectar ao corpo do sensor)

ATENÇÃO: Se utilizado fonte externa para alimentação do sensor, isolar o fio vermelho e conectar o fio preto ao negativo da fonte externa.

Pino Conexão com sensor 4-20mA 2-fios (loop de corrente)

P4 - Azul Entrada sinal 4-20mA

P8 - Preto N/U

P15 - Vermelho Alimentação +15V do sensor

Malha Blindagem do cabo(não conectado ao corpo ao SD20-Analógico,
conectar ao corpo do sensor)

Conexão de sensores com saída 4-20mA,
2-fios (loop de corrente) ou 3-fios, ao
condicionador de sinal Metrolog SD20-Analógico.
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Compatibilidade

35mm


